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Provhummer
Analyspaket
Dricksvatten fran livsmedelsindustri
Provmirkning
Provet ankom

L2002988-00

011256119
20200429-1020

Provtagningsdatum

20200428-1022

Provtagningstemperatur
Tillverkningsdag

Ordernr

T2009442

Provtagningsplats

Analyserna pabodrjades 20200429-1430 Analysrapport klar 20200506-1736
Ankomsttemperatur 4°C
Analys Resultat Enhet Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C 107 | cfu/mi| SS-EN IS0 6222, utg. 1
Langsamvaxande bakterier 231 cfu/ml SS-EN I1SO 6222, utg. 1, mod.
Koliforma bakterier <1| cfu/100ml SS-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli <1| cfu/100ml SS-EN ISO 9308-1:2014

Rapportkommentar:
MIKROBIOLOGISK BEDOMNING:

Tjanligt med anmaérkning p.g.a. hdgt antal odlingsbara mikroorganismer (22°C, 3 dygn inkubering)

Beddmning enligt SLVFS 2001:30

Resultaten m.a.p. tidskansliga parametrar &r osékra p.g.a. att tiden fran provtagning till analys har &verskridits

Maria Liljeqvist
Mikrobiologisk Undersdkare

*Ej ackrediterad metod

Upplysningar om métosékerhet for kvantitativa mikrobiologiska analyser ldmnas pa begéran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, resultaten relaterar endast till det insédnda provet. Laboratoriet &r ackrediterat

enligt respektive lands ackrediteringsorgan.




